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1. Inrichten materiaal module
De inrichting van de materiaal module kan worden gedaan vanuit het admin menu (zie onderstaande
afbeelding).
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eelding 1: open admin menu.
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Kies vanuit de Administrator Interface voor de optie ‘materialen/werkvoorbereiding’.
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Afbeelding 2: openen materialen/werkvoorbereiding module.
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1.1 Materialenlijst

Open de materialenlijst en klik op ‘nieuw’ om een nieuw materiaal aan te leggen. Onderstaande
scherm wordt zichtbaar.

Registratie soort v
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Daturm uit gebruik ::
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Afbeelding 3: aanleggen nieuw materiaal.

2. Aanleggen nieuw materiaal
In de volgende paragrafen worden de verschillende velden besproken.

2.1 Registratie soort

Bij registratie soort wordt het type materiaal vastgelegd.
materialen
Widget

Batch

batch datum in/uit !
gekoppeld I

Omschrijving

Type

L

Dratumn in gebruik

Dratum uit gebruik il
[}

Aantal
Actief
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Afbeelding 4: vastleggen soort materiaal.
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Materiaal soort

Uitleg

Batch in/out

Hier wordt vastgelegd wanneer een batch in
gebruik wordt genomen of wanneer een batch
eruit wordt gehaald.

Batch out — dit refereert naar de afloopdatum van
het materiaal of de datum waarop het materiaal
volledig is verbruikt.

Gekoppeld

Het matiaal kan worden gekoppeld aan een
patient.

Tabel 1: Verklaring materiaal soort.

2.2 Widget

Klik op het plus teken in het veld ‘widget’ om te bepalen in welke fase van de behandeling het
materiaal moet worden vastgelegd.

Widget

Afbeelding 5: vastleggen nieuwe widget.

+

Het volgende scherm wordt zichtbaar. Selecteer de gewenste widget.

Name:
| Name

P |sfd_embscore_input_wdg
P Isfd_oocytes_input_wdg

| Isfd_lab_cryobank_ovary_main_frm

| Isfd_semen_test_input_widget
| Isfd_transferlab_input_wdg

Descr. lab input
| Name

Lab input embryo score

Lab input oocytes EZH (inclusief IVF/ICS] coded ooCyten

lab input cryobank ovary cryo

Lab input semen test multiple semen sample

Lab input inject / inseminate

| I1sfd_semen_intreatment_sample_inpiLab input semen workup

P Isfd_lab_cryobank_testis_|st_wdg

P Isfd_embscora_view_wdg

Lab input cryobank testis
Lab input embrya score

P |sfd_lab_defrost_embryo_score_wdg Lab input defrost entdooien

P Isfd_lab_st_input_wdg

Lab input ET embryo transfer

P |sfd_lab_cryo_mesatese_samples_wcLab input semen workup

P |sfd_sermen_intreatment_sample_inmEZH Lab input semen workup. Tilburg version

P |sfd_lab_cryobank_semen_main_frm lab input crycbank semen cryo

B 1sfd lah sot inmt wrn

e annuleren

Afbeelding 6: bepalen widget.

2.3 Batch

Hier wordt het batchnummer vastgelegd.

2.4 Omschrijving

Hier kan een vrije tekst worden ingegeven.

| ah innwit semen workun

|v |T|t|e |‘u’iewrype |
99  embrycs Record View -
Record View

Cryobank ovarium Record View
Semen test invoerscRecord View
Insemineren/injecte Record View
50T Record View
ISTE.label care_lsfd Table View

embryss Record View
Embryc-becordelingRecoerd View
ET Record View
ST Record View
50T Record View
semen crycbank  Record View
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SO0T Record View
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2.5 Type
Hier wordt het type materiaal vastgelegd.

Registratie soort v

Widget o
Batch

Omschrijving

ype
Datumn in gebruik

Datum uit gebruik

Aantal semen bewerking
Actief

| opslaan & annuleren

Afbeelding 7: vastleggen type materiaal.

2.6 Datum in gebruik/ datum uit gebruik
Hier wordt de datum van ingebruikname en de einddatum van het materiaal vastgelegd. Indien is
gekozen voor registratiesoort ‘gekoppeld’ zijn deze velden niet verplicht.

Datum in gebruik E

Datum uit gebruik E

Afbeelding 8: vastleggen datum materiaal.

2.7 Aantal
Hierin wordt het aantal vastgelegd.

2.8 Actief
Hier kan worden aangegeven of materiaal wordt gebruikt oftewel ‘actief’ is.
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